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DESINTEGRACION DE NUCLEOS EXOTICOS

Seleccion de nucleos
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Desintegracion del 62Ge
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ANALISIS DE SENALES DE FOTODECTECTORES
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ANALISIS DE SENALES DE FOTODECTECTORES

o~ R [ A5 copy TIEMPO DE RESOLUCION

Mean 63.97 o Mean 0.3606

S1d Dev 2052 =2 sid Dev 1585

Underfiow [ 0 Undertiow o

Qverflow [ “ overtiow o
“ integral E

s s :;smi'm"”&'.;ﬁ | sa7as Anode TAni-TAne@ centroid and sigma:
S S 63.4642 |14.0158

9.229492 9.06036

e — ~ s oy ARG oy e 54,7615 |12.5222

ssoef] el [Er— — . | Mean 187

e s - S e T 11.@855 8.90338

Hm'% b Undson o Undefaw N : Overflow 0 -4,28099 §.93975

- Overtlow o Overliow ° Integral  8.95e+04

" - o st i | steuness oore -1.60246 8.98177
S S gy L ) L SOV Y v 18.2577 9.56024

-2.81912 9.7821

RTANO9_copy :’ T TAND10_copy e :‘"0”—‘:::::‘ -1.65329 9.724
— o - - asore - 0.552026 9.41371

o hTANn08_copy
sl Entries. 157486
E Meen 2778 E
b St Dew 1567 Sl Daw 1688 e SuDe 1584 oo St Dev 16.06
£ Underfiow ° Underfiow o o Undetiow o E Underfiow o -7.152 1@.137
o b el -
E oo N Ovarfion o E Overtiow o E Ovartow o _
snf Inegral  1.5735+05 Imegral 51430404 - Integral 5562804 . Itogral  :580:04 8.73874 8.9395
E e E
e s e . 2o s o\ e e 8.77955 9.91711

4.75568 9.34286

RTANO15_copy 1@.2229 9,84253

e hTAn012_copy sl hTAND13_copy hTAnO14_copy
m;— Eniries. 487537 E Enlries. 808D Entries. 102823 e b
e Mean 8697 e Mean agm Mean 48 Mean tos1
s ey 1288 s soow 1588 suDs 1577 sevw T
E E o
Underfiow o o= Undation 0 Underfiow 0
; d Cwtow 0 et B f IFICSUMMER STUDENT
Overflow o oo | .
E Integral 46740405 E Iniogral 8706404 Inegral 10276405 el 52800004 Al ta n a Tasa PRMMMME 2022
i3 3 waf " assr e
E Skewnsss  0.6455 £ Skewrass 00111 E Skewness  0.02168 s
R L I S T I LI ) 4 o R L T

Georgina Xifra
Sonsoles Riscos




ANALISIS DE SENALES DE FOTODECTECTORES
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ANALISIS DE SENALES DE FOTODECTECTORES
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PARTE EXPERIMENTAL EN EL LABORATORIO
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Montaje de un PM junto a un cristal centelleador

Alcohol
Cinta
adhesiva
Gre_lsa Fotomultiplicador
Optica
Cristal con

recubrimiento
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Deteccion con un cristal organico

Zona
Compton

Pico rayos X

El fotopico del Cs-137 se
encuentra en 661.66 keV

Los cristales de centelleo
organicos no tienen fotopico

Observamos la zona compton de
nuestra muestra radioactiva
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Medicion analogica vs. digital

Generador de FI-FO
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Calibracion y calculo de la resolucion del LaCl;
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Resumen

e Analisis de datos del experimento BRIKEN (Japén)
e Analisis de datos del experimento S505 (GSI, Alemania)
e Montaje de un detector de LaCl; y LaBr;

e Testeo de espectro de energia en LaCl,
e Resolucion del cristal de LaBr;

e Testeo firmware PSD vs. E
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