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Las impurezas sobre

el medio de 

detección afectan a 

la medida . 

Posibles agentes de 

contaminación:

ÅDegaseo

ÅFugas

ÅContaminación 

inicial del medio



4

Puntos importantes a la hora de 

diseñar un detector de alta pureza :

1. Degaseo de los materiales

2. Estanqueidad del detector

3. Limpieza y vacío

4. Validación y medición de impurezas
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1. Degaseo de los materiales

Å Elección de materiales de baja emisión 

de partículas.

Å Uso de grasas especiales para alto 

vacío.

Å Elección de compresores y bombas 

libres de aceites. 

Å Recirculación del medio de detección 

(gas) a través de filtros para atrapar las 

impurezas. 
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2. Estanqueidad del detector

Å Contaminación total del orden de PPBs

Å Uso de sellos metálicos

Å Equipos y elementos con un índice de 

fugas igual o mejor a 1E -8 mbar*l/s
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3. Limpieza y vacío

Å Uso de bombas turbomoleculares

libres de aceites

Å Conseguir vacío previo de 1E -6 

mbar

Å Dimensionar y diseñar el circuito de 

vacío según el tamaño del 

detector. 


